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1-Introduccion:

1.1 Ya en los inicios del afio 2000, los laboratorios Estatales y privados que reconocidos por el Estado Nacional Argentino operaban el régimen de certificacion
obligatorio para materiales y componentes eléctricos, alcanzados por la Res. N° 92/98 de la Ex-SICyM, mantuvmos reuniones en sede de la UBA (Universidad de
Buenos Aires) a efectos de conformar un sistema de trabajo e interaccidon que nos permita mejorar técnicamente las actividades alcanzadas por mandato de la
autoridad de aplicacion.

1.2 Recién a mediados del 2007, la maduracion del proyecto alcanzé su punto 6ptimo, cuando en una reunién a la que asistieron la mayoria de los OC y LE (ademas,
un consejo profesional y una asociacion de consumidores) se logré relanzar el proyecto CTLE, y automaticamente se puso en marcha la realizacion de un
interlaboratorio Unico en su tipo, ya que se realizd sobre una plancha eléctrica como elemento de utilizacion directa por parte de consumidores inexpertos.

1.3 Para ese primer interlaboratorio sobre una plancha eléctrica, los resultados obtenidos se los debe tratar como EVALUACION DE DESEMPENO POR CONSENSO
ENTRE LOS PARTICIPANTES, segun los términos de la norma IRAM 305-1 (ISO/IEC 34-1) apartado A3. Esta condicién, prioritariamente responde a que de los casi
800 weredictos por inspeccion y ensayos en comparacion, algunos valores de referencia debieron ser reajustados por consenso durante el taller de cierre realizado el
2008-Sep-03 en Lujan, BA.

Organismos que apoyan el desarrollo de estas actividades, se encuentran listados en el anexo A.

1.4 Durante el taller mencionado, ademdas de establecer criterios para una segunda ronda de ensayos, se acordd lanzar este segundo interlaboratorio del cual ya se
tenia conocimiento que seria sobre un balasto magnético. A tal efecto, se envid a un asistente a una casa de venta de material eléctrico de la zona, con la Unica
premisa de comprar 20 balastos magnéticos certificados y en caja de fabrica, de cualquier marca comercial, pero de la menor potencia y costo posible. Recibidos los
balastos, todos los presentes werificamos que nos encontrdbamos ante una muestra homogénea de produccion, ya que se encontraban agrupados por un suncho de
fbrica, y todos identificados con el N° 180108 mediante un sello indeleble y adicional a los marcados, que perfectamente podrian estar identificando trazabilidad de
produccion. Tres asistentes al taller, indeleblemente inicializaron las 20 muestras.

1.5 Con esta introduccion, se podra obtener un adecuado marco de referencia sobre la generacion de confianza en estas actividades, que sumado el apoyo por las
calificaciones obtenidas por escrito de todos los que participaron del primer interlaboratorio, dan sustento adecuado para esta segunda coordinacion.

2 Generalidades:

2.1 Para minimizar los tiempos de ensayos y la cantidad de veredictos a comparar, este segundo interlaboratorio no sera en aplicacion de norma completa. La lista de
verificacion TRF-2-00, identifica con claridad los ensayos e inspecciones a realizar.

2.2 Considerando la activa participacion de la mayoria de los OC que operan el régimen de la Res. 92/98 en el primer interlaboratorio, este segundo interlaboratorio
permite que los OC puedan de manera efectiva participar en veredictos con relacidon a inspecciones y en ensayos, dando participacién a laboratorios de fabricas bajo su
responsabilidad.
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2.3 Para la seleccion de los ensayos e inspecciones aplicables bajo requisitos normativos en este segundo interlaboratorio, 2 de las 20 muestras de balastos que se
encuentran bajo nuestra custodia fueron sometidas a ensayos por distintos grupos de trabajo de Shitsuke, cuidando que el grupo 1 no acceda a los resultados del grupo
2. Los resultados fueron comparados, y los ensayos seleccionados para este segundo interlaboratorio responden a los que menor dispersion han presentado.

2.4 Como resultado de utilizar e invalidar dos muestras para obtener consistencia al seleccionar puntos aplicables, este segundo interlaboratorio solo podra admitir a 18
participantes.

3 Marco del trabajo.

3.1 En aplicacion del requisito del apartado 5 de IRAM 305-1 (ISO/IEC 34-1) en la introducciéon y en generalidades ya se encuentran clarificados aspectos relevantes
con relaciéon al marco del trabajo. Salvo particularidades sobre balastos magnéticos, las pautas generales responden al lineamiento preacordado en la reunion del CTLE
segun el informe N° CTLE-IRE-00-01, con fecha 2007-Ago-10.

3.2 Los requisitos particulares o no considerados se detallan a continuacion:
3.3 Este interlaboratorio sera difundido para participacion Nacional o Regional, con limitacién a 18 participantes. La vacante se reserva por estricto orden de inscripcién.

3.4 La condicién para participar, en primera instancia se reserva a laboratorios de ensayos u organismos de certificacion para las inspecciones, pero que también puede
participar de los ensayos mediante los resultados que obtenga de un laboratorio de fabrica que opera bajo su responsabilidad.

3.5 Para la aceptacion como participante, el LE o el OC so6lo debe aportar evidencias que los resultados que normalmente emite, son aceptados por la autoridad de
regulacion del pais donde opera.

3.6 En caso de que los inscriptos no superen las 18 vacantes, el resto puede ser cubierto por laboratorios de fabrica, sin necesidad de que sean supenisados por el
OC. Los resultados obtenidos por estos Ultimos, recibiran tratamiento en grupo separado.

3.7 Por la robustez e inalterabilidad de la muestras, permiten que con un minimo cuidado puedan ser enviadas a cada participante por correo postal, o por cualquier otra
forma que el participante lo indique. El costo del traslado es a cargo del participante.

3.8 Luego de la inscripcién, el participante recibird un cédigo secreto para su identificacion, que no esta vinculado con el orden de inscripcion. Recepcionados todos los
resultados, inmediatamente cada participante recibira un resultado preliminar, a efectos de que pueda verificar algun tipo de error en la transcripcion de resultados por
parte del coordinador, o bien realizar su propio estudio para la mejora.

Con la confirmacién de que no existen errores de transcripcion, el coordinador compila todos los resultados y los circula como informe final entre los participantes, todos
ellos identificados Unicamente con su codigo secreto.

3.9 Luego de circular el informe final, a los 30 dias aproximados se conwocara a un taller de cierre sobre este segundo interlaboratorio. Durante el taller, cada
participante es responsable de mantener en secreto su cddigo.
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3.10 La fecha de cierre no tendra tolerancias. Para ello, la secuencia de actividades y fechas consensuadas se detallan en la taba siguiente:

Cronograma de actividades .
Situacion al
. . . Enero Marzo 2009-Ene-21
Item Actividad Diciembre 2008 2009 Febrero 2009 2009
. . . . . Del 1 al 12
1 Realizar altas, bajas y modificaciones sobre los documentos de trabajo U - - - Cerrado
2 Circular invitaciones El dia 15 - - -
Cerrado
3 Recepcion y tratamiento de inscripciones Hasta el dia 19 - - -
P y P inclusive Cerrado
4 Asegurar que todos los participantes cuenten con su cédigo secreto y Hasta el dia 31 i i i
la muestra inclusive Cerrado
. . L Hasta el dia 16
5 Cierre de actividades y recepcion de resultados - elusie - - Cerrado
. L : Hasta el dia 23
6 Circulacion de resultados parciales - elusie - - Cerrado
L, . . Hasta el dia 30
7 Recepcién de comentarios u observaciones - inclusive - - En curso
. - . i Hasta el dia 15
8 Circulacion del informe final - - inclusive En espera
En curso y
9 Taller de cierre - - - Dia 27 recibiendo
inscripciones

Nota importante: Para que los resultados de Shitsuke puedan ser incluidos como participante de este segundo interlaboratorio, el coordinador tomo recaudos para no recepcionar ningun resultado de los
participantes hasta no contar con la confirmacion de que los resultados de Shitsuke se encontraban bajo sobre cerrado, y en poder del Ing. Osvaldo Petroni (Director adjunto de normalizaciéon de IRAM).

Bl sobre ser& abierto durante el taller a la vista de todos los presentes, los que podran atestiguar que los valores alli contenidos, son los que fueron empleados por el coordinador para emitir este informe
preliminar. Con esta particular condicion, los resultados de Shitsuke seran tratados como los de otros participantes, salvo que no sera bajo c6digo secreto.
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3.11 Las inspecciones y ensayos a realizar sobre la muestra, son los que ordenadamente se identifican en el TRE-2-00.

B Los ensayos consisten en primera instancia en la aplicaciéon sobre la muestra de los capitulos 7 (marcado) y 14 (calentamiento, en condiciones normales

unicamente) de las normas de referencia.

B Luego de estos, como anexo se realiza la medicion de distancias en aire en bornera, utilizando los valores del capitulo 16 de la norma general de referencia, y
por ultimo, la realizacion del método de ensayo alternativo de sobre elevacién de temperatura.

3.12 Informacion aportada por fabricantes de balastos magnéticos, indican la aplicaciéon de un método no normalizado para ensayos de control de lineas de produccion.
Considerando que sobre la misma muestra se pueden aplicar ambos métodos, serd de gran aporte para el sector invtar a los participantes a completar los resultados
bajo método no normalizado, que se incluye como anexo en el TRF-2-00.

3.13 Para asegurar la trazabilidad de los resultados, sera necesario que todos los laboratorios logren operar con métodos idénticos desarrollados por la IEC-IECEE, ain
cuando los EM&E (Equipos, Materiales y Elementos) utilizados no sean idénticos entre si.

Para lograr este objetivo, cada laboratorio debera tomar medidas adecuadas que permitan atender lo indicado en los documentos que son publicamente accesibles

desde http://www.iecee.org

A continuacién, una tabla identifica los documentos mas relevantes en aplicaciéon de este trabajo:

(1) Documents

Description

CTL-OP 101 CTL Decisions of Current Interest

CTL-OP 107 Guide of use of photographs CB Test Reports

CTL-OP 108 Preparation, Attach;a:rifaé?(rtissgzcnegﬁzjeljzre of Thermocouples
CTL-OP 109 Laboratory Procedure For Acceptance of Thermocouple Wire
CTL-OP 110 Procedure for Measuring Laboratory Power Source Characteristic
CTL-OP 111 Requirements for Traceability of Calibrations and Calibration Intervals
ODCB-2020 TRF Guide

ODCB 2022

IECEE-CMC Decisions of Current Interest
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(1) Documents Description
CTL 571 Marking according to the safety requirements
CTL 585 Tolerance on delta T value
CTL 251A Measurement accuracy and toleranes

3.14 Los resultados informados, no recibirdn ninguna correccién o ajustes de magnitudes, unidades o sub-unidades.
3.15 Este interlaboratorio NO TIENE COSTO. El participante solo debe afrontar los gastos de traslado de la muestra y su parte prorrateada del taller de cierre.

3.16 La muestra y los resultados de este interlaboratorio, deben ser tratados bajo las condiciones operativas normales de cada participante.

4 Tratamiento estadistico de los resultados.

4.1 La determinacién del valor asignado.

Es el que estadisticamente represente el consenso de los participantes, previa consideracion, andlisis y eliminacion de resultados apartados del resto mediante el test
de Grubbs.

4.2 La media y desviacion estandar del gjercicio

Se calculara la media interlaboratorio X (lamando asi a la media de los valores aportados por los laboratorios) y la desviacién estandar interlaboratorio (S'-), previa
eliminacion de datos fuera de limite (outliers) mediante el test de Grubbs, aplicado hasta la eliminacién de valores aberrantes. Seran consideradas las incertidumbres
aportadas, tomando la como base la Guia IEC especifica para el sector de electrotecnologia.

4.3 Evaluacién estadistica de desempefio
Dado que para cada determinacion sélo se hace una medicion, no se podra informar la desviacion estandar de cada laboratorio.
Se informara el sesgo de cada laboratorio respecto de la media interlaboratorio obtenida por valor de consenso.
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X. —V
El indicador de desempefio que se utilizara, serd “z” . Este se calculard como Z = 4 e siendo X;, en este caso de determinacion Unica de cada parametro, el
SL
valor medido por el laboratorio.
A los efectos de realizar una comparacion se calculara:
i) El indicador z utilizando la media interlaboratorio obtenida en el ejercicio.
i) El indicador z utilizando como desviacion estandar un valor pre-establecido que represente la maxima variacién consistente con el hecho de obtener datos Vélidos en
el ejercicio. En este caso la variacion se establece como un porcentaje pre-establecido del valor de referencia.

4.4 Evaluacion del desempefio

En reemplazo del método de agrupacion porcentual indicado en el anexo A de la IRAM 305, se aplica el método asignado para la determinacion estadistica de los
valores, siendo:

Si |Z| < 2, el resultado se considera aceptable. Si 2< |Z| <3, el resultado es
cuestionable. Si |Z| > 3, el resultado es no aceptable.

4.5 Datos ordinales o que no cumplan con la distribucion normal

En el caso de tratarse de datos numéricos de caracteristica ordinal o que en su conjunto no cumplan con el requisito de seguir una distribucion normal, se realizara una
evaluacién en funcion de la mediana de éstos, y la evaluacion de desempefio en funcion del z* score:

* (Xi — Xt )
MADe

siendo MADe =1,483x mediana(|xi — Xref )|) y X;, en este caso de determinacion unica de cada parametro, el valor medido por el laboratorio.

Si |Z*| < 2, el resultado se considera aceptable. Si 2 < |Z*| <3, el resultado es cuestionable. Si |Z*| > 3, el resultado es no aceptable.
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A- Desarrollo de la actividad:
Al) Los plazos de las actividades se ajustaron estrictamente al cronograma de 3.10 logrado por consenso.

A2) Del andlisis de resultados, se observa que las muestras en ensayo son robustas y permiten reproducibilidad y reproducibilidad si los métodos aplicados se ajustan
a norma y son eliminadas las variables de entorno.

A3) Los resultados numéricos que obtuvieron una distribucion normal, se presentan en 5 graficos comparativos en aplicaciéon de lo indicado en el apartado 4 de este
documento.

A4) Los resultados de los veredictos asignables por inspeccién, se presentan en forma de tabla indicando el nivel de coincidencias logrado entre todos los participantes.
e Donde la coincidencia en el veredicto es 100%, ese sera el veredicto a ser cargado en el “informe final consensuado al cierre del taller”.

e Donde el veredicto no logra 100% de consenso, el taller de cierre sera el lugar apropiado para que mediante el aporte de evidencias con sustento normativo, se
logre la unificacién de criterios para la emision de un veredicto Unico, final y consensuado.

A5) Los resultados del ANEXO 3 incluidos en el TRF-2-00 en aplicacién del punto 14.3 de la norma de referencia, muestran disparidad de criterios en la aplicacion del
requisito, y no permiten analisis estadistico.

Esta condicién nos permite proponer que inmediatamente organicemos una segunda ronda especifica sobre este ensayo, eliminando las variables de entorno
que puedan interferir en la efectiva aplicacion de este ensayo.

En la tabla siguiente, se presenta la matriz de resultados, donde se reemplaza el valor aportado por cada participante mediante una X EI propésito de esta tabla
ocultando el valor informado, encuentra soporte en dos ejes principales:

e Que los participantes comparen cantidad de veredictos en aplicacion del requisito.
¢ No invalidar el esfuerzo y el trabajo realizado a la fecha, por propagacion de resultados del apartado 14.3 de la norma de referencia.
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Matriz con resultados ocultos, del ANEXO 3 incluido en el TRF-2-00

\Valor de resistencia del bobinadg . .
en frio Condiciones de prueba: Condiciones de prueba:
1 - normal, 100% 2 -normal, 106%;
[ @ < (%] o < [ @ < (%] o <
L. - c +— o) = © (0] - c +— o) = 1 (0]
Participante c = 53 8 = 2 s | O c = 53 8 = 2 0 | ©
2 883G |° g @ c E T £ | S 2 883G |° g @ c E T £ | § 4
H H -~ . = ] ) ~ . = Q A
Resistenciadell L . E~ |29 |8% |29 |8c3| & |28 |S5|E~ |29 |8% |25 |8cg| = |28 |55
bobinado en W ambiente | ©© | 8T 1225/ 58 [2 8T T ET | SE | %2 |28 123G cc |2&8Z| © ES | S5
s> |2 |8S8Q| o5 [BRps| © oS |25 | 8 | 22 889 | o5 [Bns| © 03 | @35
2% | 85 855 oG 288 ¢ |85 |92 | 2% |95 (82| gc (888 2 |45 |Ta
S = 52 |ES cl [@ 5o o 9 e e S -2 |ES 3 [@ce o gm | £ E
© Rt cO (o350 > 5 | g o Rt cO (o350 > 25 (29
=3 P9 |= c a @ 2 ©° G O = = Po |= ¢ a @ 2 [e) g Q e
E |5° |75 |3 2| 2 |[2E|2 |§ |8° 3 |g R A I
= g 8 3 w e |- ~ g 3 8 w e | =
1 Shitsuke X X X X X X X X
2 N°1
3 N°4 X X X X X X X X X X X X
4 N°7
5 N°9 X X X X X X
6 N°11 X X X X X X X
7 N°12 X X X X X X X X X X X X X X X X
8 N°15 X X

Esta matriz con los valores informados en esta primera ronda, se incluird como anexo informativo del informe final, al cierre del taller.
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Listado de participantes activos.

< 8 Confirmacion
5 E g
S8 | Fechage | Paraperticioar cecboneable por ol cad
© 2 | inscripcién por ' : esponsable por € codigo . Reserva para el taller
Qo Organismo secreto y recepcion de e-mail ) o
a5 orden e _ resultados (Cantidad de participantes)
o c cronolégico o o] '
n o @ ®
£7T = [
= IS
0 - Sl Sl IRAM-SHITSUKE Angel Cirocco acirocco@shitsukesrl.com.ar 4
Laboratorio de Instrumental y Mediciones.
1 2008-12-15 Sl Sl Departamento de Electrénica. Facultad de David Kadener dkadene@fi.uba.ar 1
Ingenieria UBA.
Laboratorio de Mediciones y Ensayos .

2 2008-12-15 SI Sl (LAMYEN) — UTN — FRSF Edgardo Camara ecamara@frsf.utn.edu.ar 1

3 2008-12-15 SI SI LENOR SRL JUAN AGUSTIN ARTURO Arturo@lenorsrl.com.ar 2

4 2008-12-15 S| i Productor: ELT-Italavia, bajo Ramiro Prodan- Jonathan JMORRIS@iram.org.ar ]

responsabilidad de IRAM como OC. Morris rorodan@eltargentina.com
5 2008-12-15 Sl Sl LEC - IPSEP UNRC German Zamanillo gzamanillo@ing.unrc.edu.ar 1
6 2008-12-16 SI SI TUV Rheinland Argentina S.A. José Diaz Pita jdiazpita@ar.tuv.com 2
) Damian . .
7 2008-12-16 NO Sl UL de Argentina . L Damian.DEsposito@ar.ul.com 2
D' Espésito

8 2008-12-16 NO Sl COPITEC Gustavo Wain. gjwain@gmail.com 1

9 2008-12-17 Sl Sl Laboratorio Consultar SH De Miguel Mauricio mauricio@consultar.org 1

10 2008-12-17 Sl Sl LADET S.A. Julio Seligmann técnica@ladet.com.ar 1
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A3) Graficos.

Grafico N®1.

s
INTERLABORATORIO |IEC 61347-2-8 A1-Minima distancia entre partes activas de diferentes polaridad
-Resultados preliminares- (Para limites, ver tabla A1 del TRF o la norma)
Aceplados Estadistica descripliva sobre los resullados aceplados
Dentro de imites (Outliers)
n Codigo de participants ialor H:i‘"madn por test de Grubbs Eledia 8 168
Gezia)=2.13 Vabor ;
% Z-Score Fdediana 7500
Desviacidn estandar 0,813
1 Shitsuke 434 51 340 021 Warianza de la muestra 0,661
72 Pa. H*1 11,37 MO Cosficiente de asimetria 1,448
G | Part. M°4 7.60 =] 7.600 -0,70 Ranga 2,000
4 Part. M7 11.80 HO Pelinirno 7500
5 FPart, N3 ¥.20 Sl £ i} -082 aldocimo 2,200
B8 Part. H"11 9,50 =l 9,500 1,64 Suma AD,B40
7 Part. H*12 4,10 HO Cuenta 5
] Part. H*15 7.40 =i T 0K 033 Valor de concenso oblenido durante el taller de cierre
Valores informados Referancias:  hitp: fwnenw.itl.mist. gow/div898/ handbook/edafsection3/ eda3ish.htm
15,000 - Lon limites G>z(a) Test de Grubbs para la robustez de los valores aceplados
Zia) Cntico 1,72
(o Cutliers detectado? NO =
11000 4 i 5,841
b 0, 005000
$.000 4 G 1,64
T.000 - m 3
n 5
2009 4 Media (x) 8,17
std{=) 0813
3006
Shisuke Farst. N™Y Part. N4 Part. N'7 Fart. HB Part. N"11 Fard. N"12 Parl. N5 X Maxima 9.5':'
[ zin} Critkca Sup ias Crbes Db ——— medmna el & Valks nlormado X3 j Calas (total) 5%
Mivel de cobertura O5%
Indicador de desempefio de los resultados aceptados. Mok tle 7 o] 1332
Mediana
(Z scora) 7.80
4,00 - Histograma £ de¢ valores accpiados
300
2,00
o | | |
[ =]
00 Shitfuke Part. K" P“TI4 Part. M7 i‘n:fd'n N.-I.J-.u'n Part. H1Z Part R
2,00
-&.00
—4.00
{ s P-Scode R 32 SUP 3Z SUR 22 INF 30 25 1.5 20 25 a0
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Grafico N°2.

INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8
-Resultados preliminares-

A2- Resistencia inicial del bobinado en

Aceplados Estadistica descriptiva sobre los resultados aceplados
Dentro de hmites JOutliers) | aE
n Codige de participante Aaior I1';2:-rmud¢ por test de Grubbs bdadia EE BB
Gmz(a)=2,13 ) -
o Z-Score bdediana &G GBO
Desviacidn estandar LR il
1 Shitsuke 55,50 =) 55,500 0,57 Warianza de la muestra 0,480
2 Part. N1 55,56 Sl 55,560 0,48 Coeficienta de asimetria 1,795
4 Part. M54 5E.05 =i 56,050 Q.23 Ranga 2080
4 Part, T 55.25 =l 545,250 -0,93 Edinimo 55,250
5 Part. H™2 56,00 =]l 56, (DD a,15 Bldncimio 57,330
et Part. M*11 547X HO Suma 381,270
7 Part, H*12 55,58 =l 55,580 046 Cuenta T
A Part. H™15 67,33 =l 57,330 207 Walor de concenso obtenido durantae el taller de cierre
Valores informados Referencias:  hitgy S itlaist, gow/divgag/ handbookfedafsection3/edadsh htm
s2000 Con Emites . Grz(a) Test de Grubbs para la robustez de los valores aceptados
z{a) Criico 2,02
B 008 g y - : Cutliers delectado? =T | =art wris cuesmonasie
£ noa B i 4382
- b 0003571
Moo o . 3 + - G 207
5x.008 - m 5
= = a n T
52000 o Media (%) 55 80
stad(x]) 06926
T * Mai 57 33
Shlsuks Pase, M*1 Part, M4 Parl. H'T Part. K9 Part. H"11 P, H*12 Part. "5 MELCIETAE =4y
o
| Z(a) Critkso Sup. Zia) Crieo i = presdiang rocal & Sk o lermade ET Calaz ftotal) 5%
-~ - — Mivexl de cobertura O5%,
Indicador de desempefio de los resultados aceptados. M"‘; d;_z“"“’d 1,434285714
ediana
(£ score) 55,58
4,00 - Histograma £ de valores aceplados
3,00 -
2,00 7
] | | | |
.00
21,00 SNTJIM Fnﬁ.\ﬂ Part] M2 F'nl‘%\'? Part| NG Part. H*11 F'm‘lTl'ﬂ“ FBH.JH'1E
-2.00
-3,00
-4.00
= F-Cooie IZmFE IZ SUP IZ SUP 2Z INF 30 0 1,5 -1.5 -2, -2,5 -3,
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Grafico N°3.

INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8
AZ2- Corriente de ensayo en A.
-Resultados preliminares-
Aceplados Estadistica descriptiva sobre los resultados aceplados
Dentro de limites (Ootlers) | L -+
n Codigo de participanta w1 h:}“"““““ por test de Grubbs bdadia 0,356
Gmz(a)=2,13 ) -
o Z-Boore kladiana 0,356
Desviacidn estandar 0,005
1 Shitsuke 0,357 =) 0,357 Q.13 Warianza de la muestra 0,000
2 Part. H*1 0,354 =l 0,354 0,47 Coaficianta da asimetnis 1,132
4 Part. M54 a.356 =i 0,356 0,07 Ranga 0016
4 Part, T 0,366 =l 0,366 1.93 Edinimo 0,350
5 Part. H™2 a,350 =]l 0,350 -1,26 Bldncimio 0,366
et Part. M*11 Q0,358 =i 0,358 .33 Suma 2404
7 Part, H*12 0.339 [1%] Cuenta T
A Part. H™15 0,353 =l 0,353 -0, 59 Walor de concenso obtenido durantae el taller de cierre
Valores informados Referencias:  hitgy S itlaist, gow/divgag/ handbookfedafsection3/edadsh htm
0,375 Con Emites . Grz(a) Test de Grubbs para la robustez de los valores aceptados
8,370 zia) Critico 2,02
0,285 Cutliers delectado? NO |
o t 4,282
55
0,350 b 0003571
% 0,345 1 ‘.: 1"93
0,340 m g
0,335 n 7
0,330 Media (%) 0,36
HhaieheR stad(x) 0,0050
0,320 . . . = ; . v 4 % Maw ]
Shitauks Part. H*1 Parl. 12 Part, H'T Past. M9 Part. K11 Pan. H'12 Pait. H*15 MELCIETAE 2
o
| e ] * Wakor in formado ] Calas {total) St
Mivexl de cobertura O5%,
Indicador de desempefio de los resultados aceptados. M"‘; d;_z“"“’d 0.009657 143
ediana a6
(£ score) LA
4,00 - Histograma £ de valores aceplados
3,00 -
2,00 ¥
- | I T l
.00 T T T T T T T
1,00 Shitpube Fhlﬁ.\"‘l Part] "2 Part] H'T -‘ﬂf#}i‘ﬁ Part. [2*11 Part. H"1Z F'BHTWE
-2.00
-3,00
-4.00
Z-Soorg 3Z INF 3Z SuP ZZ SUP ZZNF 30 1,5 -2, -2,5 -3,
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Grafico N°4.

INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8
A2- Resistencia final del bobinado en ©2
-Resultados preliminares-
Aceplados Estadistica descriptiva sobre los resultados aceplados
Dentro de hmites JOutliers) | aE
n Codige de participante Aaior I1';2:-rmud¢ por test de Grubbs bdadia &6 B35
G2{a)=2,13 \alar -
o Z-Boore kladiana &9 000
Desviacidn estandar 0BT
1 Shitsuke 69,27 =) 65,2710 .31 Warianza de la muestra 0,288
2 Part. H*1 69,15 =l 69,148 0,58 Cosficienta da asimetnia -1,773
3 Part. M°4 67,92 Sl 67,920 -1 Rango 1,350
4 Part, T 68 85 51 68,850 0.0 Edinimo &7, 820
5 Part. H™3 a9, 00 =l 69,000 0,30 Bldncimio &5,270
[ Part. H®11 T4 25 MO Suma 344 188
7 Part, H*12 71,56 WO Cuenta 5
B Part. H™15 74,02 MO Walor de concensa obitenido durante e taller de cierre
Valores informados Referencias:  hitgy S itlaist, gow/divgag/ handbookfedafsection3/edadsh htm
TEO00 - Con Emites . Grz(a) Test de Grubbs para la robustez de los valores aceptados
74,000 o [ i 7 4 zia) Cntico 1.72
' Cutliers delectado? NO |
7Z,000 P 1 £ 841
70,000 5] 0,005000
= 3 1,71
&8,000 o -
i m 3
66,000 - 1 g a n 3
B4,000 - Media (x) 68 84
stad(x]) 05366
62,000 - . v % Maw 057
Shitauke Par. K Par, N'4 Part, N7 Parl, h'a Pt H*11 Past. H*12 Part HU15 izl -
o
| = - iaEddnn mcial + alor inforeado i Zia) Cren Sug. Zia) Criice il Calaz ftotal) 5%
- — Mivexl de cobertura O5%,
Indicador de desempefio de los resultados aceptados. M"‘; d;_z“"“’d 0.9176
ediana
(£ score) 85,00
4,00 - Histograma £ de valores aceplados
3,00 -
2,00
] ! | i i
0,00 : . !
-1,00 3h1Ju|o¢ Part{ K1 Fnﬂl‘u'& an‘[&'? -'lurt-[hra Part. K11 Part. B2 Part. H*1E
-2.08
-3,00
4,08
+ ZScore 3Z HF 3Z SUP 2Z SUP 2F INF a0 25 2O 25 -30
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Grafico N°5.

INTERLABORATORIO IEC 61347-2-8
-Resultados preliminares-

A2- Delta t calculado en °C

Aceplados Estadistica descriptiva sobre los resultados aceplados
Dentro de hmites JOutliers) | aE
n Codige de participante Aaior I1';2:-rmud¢ por test de Grubbs bdadia &2 TES
Gr2ta)=2,13 \alar -
o Z-Boore kladiana &2 BO0
Desviacidn estandar 1,874
1 Shitsuke 62,80 =) 62,800 0.0z Warianza de la muestra 3,510
2 Part. H*1 62,80 =l 62,800 0,02 Cosficienta da asimetnia -0.300
3 Part. M°4 L2680 MO Rango £ 250
4 Part, T 62,530 51 62,90 0.03 Edinimo &0,000
5 Part. H™3 &0, =l 60,000 -1.47 Bldncimio &5,280
[ Part. H®11 65,0 Sl 65,2700 1,35 Suma 313,700
7 Part, H*12 ¥4 65 [1%] Cuenta 5
B Part. H™15 74,40 MO Walor de concensa obitenido durante e taller de cierre
Valores informados Referencias:  hitgy S itlaist, gow/divgag/ handbookfedafsection3/edadsh htm
80,000 - Con Emites . Grz(a) Test de Grubbs para la robustez de los valores aceptados
r T r r z{a) Cntico
75000 ; - 3 ) 1.72
Oulliers detectado? NO |
TO,000 o 1 B TE.341
s5.000 4 b 0, 005000
= LE) 1,47
&0,000 4 . o+
m 3
5E,000 L n 5
50,000 Media (x) 62 76
stad{x) 18736
45,000 n o W Maxi T
Shitauke Par. K Par, N*4 Part, N7 Parl, h'a Pt H*11 Past. H*12 Part H15 izl .
- e i aecial & ans d Tenmsds R Zia) Critico Sup Z{a) Cricas inl. | Calaz ftotal) 5%
— E — - Mivexl de cobertura O5%,
Indicador de desempefio de los resultados aceptados. M"‘; d;_z“"“’d 2,758
ediana 5
(£ score) 8580
4,00 Histograma £ de valores aceplados
3,00 -
2,00
vl ] | i
0,00
-1,00 anjuu Part{ K1 Part K4 Part| &'7 =ur_tih‘5 Part. 411 Part. H12Z Part. H*1E
208 i
-3,00
408
Z-Score 3Z HF 3Z SUP 2Z SUP 2Z INF 3.0 2.5 -ZE5  -30
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A4) Veredictos asignables por inspeccion:

0= Celda vacia.
MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.
VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE LIZ SRS %ﬂ'gf'DENC'AS VEREDICTO DE
CONSENSO A
Cap. Requisito normativo 9 COMPLETAR
> DURANTE EL
% 1 4 6 7 9 11 12 15 NA P NP TALLER
n
Nombre del fabricante o vendedor responsable,

e marca comercial o identificatoria: i 2 P 2 P 2 P 2 P e SR L P
Modelo o referencia de tipo P P P P P P P P P 0% 100% 0% P
Tension nominal o rango de tensiones (V) : P P P P P P P P P 0% 100% 0% P
I(:I_rli;::uenma nominal o rango de frecuencias p p p p p p p P p 0% 100% 0% p
Corriente(s) de alimentacion NP P P NP P NA P P P 11% 67% 22%

Los terminales de tierra (si posee) deben estar
identificados con los simbolos indicados en la
0,
norma. Estos simbolos no pueden estar sobre NA NA NA NP NA NA NA NA NA 89% 0% 11%
tornillos o partes facilmente removibles.
Valor declarado de la temperatura maxima de
operacion del bobinado, siguiendo al simbolow| P P P P P P P P P 0% 100% 0% P
en multiplos de 5°C.
Tensién de.§allda sin carga.,'cuando es mayor NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 89% 0% 0%
qgue la tension de alimentacién
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MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.

NIVEL DE COINCIDENCIAS

VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE EN %% VEREDICTO DE
CONSENSO A
Cap. Requisito normativo Q COMPLETAR
S DURANTE EL
% 1 4 6 7 9 11 12 15 NA P NP TALLER
n
Valor de pico de la tensién producida, si supera
1500V. Las conexiones sometidas a esatension| NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 89% 0% 0%
deben estar marcadas en consecuencia.
Si es aplicable, simbolo de balasto
7.2 independiente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 0% 0% NA
Aviso en caso de que la proteccion del balasto
contra contacto accidental con partes activas, NA P NA NA NA NA NA NA NA 89% 11% 0%

no esté asegurado por la envolvente de la
luminaria

Seccion de los conductores adecuada para los
bornes (valor de la seccion en mm2 seguidade| NP NP NP NP NA NA NP NA NP 33% 0% 67%
un pequefio cuadrado).
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MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.

VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE NIVEL DE CE(KIHBI/OCDENCIAS VEREDICTO DE

CONSENSO A

COMPLETAR

DURANTE EL
TALLER

Cap. Requisito normativo

Shitsuke
=
I
()]
\‘
o
[
H
[2=Y
N
[
ol
zZ
>
T
zZ
T

Tipo de [dampara y potencia o rango de
potencias para las que el balasto es apropiado,
o designacion como se indica en la hoja de
especificaciones de la(s) lampara(s) para las
cuales el balasto fue disefiado. En caso que el
balasto esta previsto para ser usado conmas de
una lampara, el nimero yla potencia de las
mismas debe ser indicado.

P P P NP P P P P P 0% 89% | 11%

Diagrama de conexionado indicando la posicion
yfuncién de los bornes. En el caso de balastos
sin bornes, se debe indicar claramente la
codificacién de los cables de conexion. Los
balastos que operan solamente en circuitos
especificos deben seridentificados en
consecuencia, por ejemplo por marcado o por
diagrama de conexionado.

P P P NP P P P P P 0% 89% | 11%

Temperatura limite del bobinado en condiciones
anormales que debe respetarse cuando el
balasto se instala dentro de una luminaria,como
informacion para el disefio de luminarias.

NA NP NA NP NA NA NP NA NA 67% 0% 33%
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MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.

NIVEL DE COINCIDENCIAS

VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE EN %% VEREDICTO DE
CONSENSO A
Cap. Requisito normativo Q COMPLETAR
= DURANTE EL
% 1 4 6 7 9 11 12 15 NA P NP TALLER
n
Periodo de tiempo para el ensayo de duracion,
para balastos que, a eleccion del fabricante,
deben ensayarse por un periodo de mas de 30
dias, se indican con el simbolo D, seguido del 8 & .
numero de dias 60,90 0 120 en multiplos de 10, Ao A Ao A Ao A 2o A 2o Lo e e e
indicados entre paréntesis inmediatamente
después de la indicacion de tw. Por ejemplo
(D6) para 60 dias.
Para balastos para los cuales el fabricante
decl tante S dif te a 4 500, el
eclare uha cons anie s querene a € NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 100% | 0% 0% NA

simbolo S seguido del valor en miles, por
ejemplo S6 si S tiene un valor de 6000

En el caso de balastos constituidos por partes
separadas, aquella o aguellas que contengan
los elementos de control de la corriente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 0% 0% NA
inductiva, deben marcarse con los detalles

esenciales de las otras partes y/o capacitores

En el caso de balastos inductivos utilizados
junto con capacitor serie separado (distinto de
capacitor de supresién de radio interferencias), | NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 0% 0% NA
indicacion de la tensién nominal, capacitanciay
tolerancia del capacitor.
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MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.

VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE LIZ SRS (:Eﬂ'gl/oc'DENc'AS VEREDICTO DE
CONSENSO A
Cap. Requisito normativo Q COMPLETAR
S DURANTE EL
% 1 4 6 7 9 11 12 15 NA P NP TALLER
n
73 Calgntamlento nominal del bobinado siguiendo = = = = = = = = = 0% 100% 0%
al simbolo Dt, en pasos de 5 K.
7(7.2) [Legibilidad ydurabilidad - Prueba con agua P P NP 0 P P P NP P 0% 67% 22%
Legibilidad y durabilidad - Prueba con disolente P = P 0 P = P NP P 0% 78% 11%
a base de hexano
NO
14 CALENTAMIENTO DEL BALASTO 0 - P 0 0 0 0 0 ENSA 0% 11% 0%
YADO
14.1 Encendido yoperacién normal de la lampara P P P 0 0 P P 0 - 0% 56% 0%
Resistencia del boblr?ado i i 0 0 i 0 i i 0% 0% 0%
(W) e :
14.2 | Tension aplicada a los capacitores - NA NA 0 0 - NA - NA 44% 0% 0%
Qapamtor(es) (MF) e i i 0 0 P NA ) i 11% 11% 0%
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MATERIAL PARA EL TALLER DE CIERRE.

VEREDICTOS POR CODIGO DE PARTICIPANTE LIZ SRS CE%HBI/OCDENCIAS VEREDICTO DE
CONSENSO A
Cap. Requisito normativo Q COMPLETAR
= DURANTE EL
% 1 4 6 7 9 11 12 15 NA P NP TALLER
n
Condiciones normales: tension especificada (V);
14.2.1 a) | tension aplicada NA NA NA 0 0 NA NA NA - 67% 0% 0%
(V) :
Condiciones anormales: tensiéon max.
14.2.1 b) | admitida(V); tensién aplicada NA NA NA 0 0 0 NA NA - 56% 0% 0%
(L) P :
14.3 Prueba de calentamiento del balasto: - - P 0 P 0 0 0 - 0% 22% 0%
- condiciones normales P P P 0 0 P P P - 0% 67% 0%
- condiciones anormales NA NA - 0 0 - NA NA - 44% 0% 0%
14.4 a) | Marcado legible P P P 0 P P P P - 0% 78% 0%
14.4 b) | Tensién de prueba - - P 0 P - 0 0 - 0% 22% 0%
i\%artes a(.:tlvas de diferente polaridad NA P i 0 NA i 0 NA i 33% 11% 0%
i \%artes actlva§ y partes externas p p i 0 p i 0 P i 0% 24% 0%
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Comentario final.

Los datos contenidos en el presente informe, han sido transcriptos de los informes de ensayos aportados por cada participante. Si bien cada dato fue sometido a una
sistematica revision, podria existir algun error de tipeo durante la trascripciéon y ordenamiento de datos, o bien durante la impresion a PDF.

Por tal motivo, si algin participante detecta algun error, sepa que es involuntario y que inmediatamente sera subsanado con la reimpresién completa de este
documento.

Coordinador:

Angel Cirocco

Director SGCT

Shitsuke S.R.L. (CBTL de IECEE)
Laboratorio de referencia IRAM
Carlos Pellegrini (Ex-R7) N° 460.
Lujan B.A. B6700LVJ, Argentina.
02323 43.55.65

02323 43.26.68

02323429701

Skype ID: acirocco

Web: www.shitsukesrl.com.ar

Fin del documento




